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In this article the system stability «bones- implant» has been under consideration. The value of the 
critical load for that system was found. 
Одним из методов частично или полностью восстанавливающих функции 
пострадавшего органа опорно-двигательного аппарата является использование 
инородных  имплантантов. 
В данной работе в первом приближении решается задача об устойчивости 
системы «кость-имплантант». В первую очередь нас интересует влияние физико-
механических свойств титанового имплантанта и его геометрических размеров на 
потерю устойчивости, а также самого значения критической нагрузки. 
На рис. 1 приведено схематическое изображение потери устойчивости в си-
стеме «кость-имплантант». Изобразим тазобедренную кость с  имплантантом, для 
этого разделим ее на два участка. 
 
Рис. 1. Схематическое изображение потери устойчивости в системе «кость-имплантант» 
 
Запишем физико-механические и геометрические характеристики кости и 
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Составим два дифференциальных уравнения изгиба для имплантанта и ко-
сти соответственно: 
07.1 11 =+′′ PyyEI ,       
022 =+′′ PyyEI ,        
где 7,1/ 2211 =IEIE  - отношение жесткостей в системе «кость-имплантант» при 
изгибе. 
Обозначим:   27,1/ kEIP = .          (1) 
Перепишем дифференциальные уравнения в виде:  
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2
1 =+′′ yky ,      (2) 
0)33,1( 2
2
2 =+′′ yky .     (3) 
Решения уравнений (2) и (3) имеют вид: 
kzckzcy cossin 211 += ,      
 157 
kzckzcy 33,1cos33,1sin 432 += .     
Запишем начальные условия: 








= :  21 yy ′=′ ,      
lz = :  02 =y  .      
Из первого начального условия получаем 02 =c , а для оставшихся выписы-
























3sin 431 += .    
Для того чтобы получить ненулевое решение следует составить определи-
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Раскрыв определитель получаем уравнение: 
075,075,033,0 =+ xctgxctg ,       
решая которое находим 
l
kkl 33 =⇒= . 












Полученное значение Ркр для кости с имплантантом близки по значению для 
кости без имплантанта [1], что подтверждает достоверность полученных результатов. 
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